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適合性宣言書概要 

 

本装置は検査装置や他 PACSシステムから DICOM画像を受信・保存し、独自の通信プロトコル（以下、独自通

信）による他装置への転送ができます。また、独自通信で受信した DICOM画像に限り、DICOM通信による他装

置への転送ができます。 

ビューアや他 PACSシステムからの問合せに応じた DICOM情報の検索もできます。独自通信で受信した DICOM

画像に限り、画像の提供ができます。 

また、オーダリングシステムから検査ワークリストの問い合わせ・取得ができます。 

 

以下の表はネットワークサービスの概要を示しています。 

 

表 1 ネットワークサービスの概要 

SOP Classes SCU SCP 

Verification 

Verification Yes Yes 

Storage 

Computed Radiography Image Storage Yes Yes 

Digital X-Ray Image Storage – For Presentation  Yes Yes 

CT Image Storage Yes Yes 

Legacy Converted Enhanced CT Image Storage  Yes Yes 

Ultrasound Multi-frame Image Storage Yes Yes 

MR Image Storage Yes Yes 

Ultrasound Image Storage Yes Yes 

Secondary Capture Image Storage Yes Yes 

Nuclear Medicine Image Storage Yes Yes 

VL Endoscopic Image Storage Yes Yes 

Ophthalmic Photography 8-Bit Image Storage Yes Yes 

Ophthalmic Photography 16-Bit Image Storage Yes Yes 

Storage Commitment 

Storage Commitment Push Model SOP Class Yes No 

Query / Retrieve 

Patient Root Query/Retrieve Information Model - FIND Yes Yes 

Patient Root Query/Retrieve Information Model - MOVE No Yes 

Study Root Query/Retrieve Information Model - FIND No Yes 

Study Root Query/Retrieve Information Model - MOVE No Yes 

Worklist Management 

Modality Worklist Information Model - FIND Yes Yes 
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 序文 1.

 本書の目的 1.1.

本書は、L-Share Router の DICOM Conformance Statement（DICOM 適合性宣言書）です。 

 

 関連資料 1.2.

DICOM 規格書（2018c） 

 

 定義、用語、略語 1.3.

本書では以下の定義、用語、略語を使用します。 

 

AE Application Entity 

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine 

DIMSE DICOM Message Service Element 

PDU Protocol Data Unit 

SCP Service Class Provider 

SCU Service Class User 

SOP Service Object Pair 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

UID Unique Identifier 

VR Value Representation 

Q/R Query / Retrieve 

MWM Modality Worklist Management 
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 ネットワーク 2.

 実装モデル 2.1.

 アプリケーションデータフロー 2.1.1.

 Verification 2.1.1.1.

 

図 2.1.1.1.1 L-Share Router の実装モデル(Verification) 
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 Storage 2.1.1.2.

 

図 2.1.1.2.1  L-Share Router の実装モデル(Storage) 
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 Q/R 2.1.1.3.

 

図 2.1.1.3.1  L-Share Router の実装モデル(Query/Retrieve) 

 

 Worklist Management 2.1.1.4.

 

 

図 2.1.1.4.1 L-Share Router の実装モデル(Worklist Management) 
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 AE 機能定義 2.1.2.

本装置では以下の AE 機能を定義します。本装置の全ての AEの AE タイトルは共通で、1つの AEタ

イトルで全ての AE機能をサポートします。 

 

 L-Share Router Verification AE 2.1.2.1.

本装置は Verification SOP クラスの SCU、または SCP として動作します。外部システムから

C-ECHO-RQ を受け付け、DICOM 通信確認を行うことができます。また、本装置から外部システム

へ C-ECHO-RQ を発行して DICOM 通信確認を行うことができます。 

また、外部システムから本装置に通信確認を行った場合、本装置が定義するすべての AE機能に

関して通信確認を行ったこととなります。 

 

 L-Share Router Storage SCP AE 2.1.2.2.

本装置は Storage SOP クラスの SCP として動作します。外部システムから C-STORE-RQ を受け付

け、対応する DICOM オブジェクトを受信して本装置内に保存することができます。 

Storage SCP AE は送信モード選択時のみ動作します。送信モードについては「2.4.2 パラメータ」

を参照してください。 

 

 L-Share Router Storage SCU AE 2.1.2.3.

本装置は Storage SOP クラスの SCU 及び、Storage Commitment SOP クラスの SCU として動作し

ます。外部システムへ C-STORE-RQ を発行して対応する DICOM オブジェクトを送信することがで

きます。また、外部システムへ N-ACTION-RQ/N-REPORT-EVENT-RQ を発行して Storage した DICOM

オブジェクトの登録確認を送信することができます。 

Storage SCU AE は受信モード選択時のみ動作します。受信モードについては「2.4.2 パラメータ」

を参照してください。 

 

 L-Share Router Q/R AE 2.1.2.4.

本装置は Query/Retrieve Information Model SOP クラスの SCU、または SCP として動作します。

外部システムから C-FIND-RQ を受け付け、対応する DICOM オブジェクトの検索結果を返すことが

できます。また、外部システムへ C-FIND-RQ を発行して DICOM オブジェクトの検索を行うことが

できます。 

 

 L-Share Router Worklist Management AE 2.1.2.5.

本装置は Modality Worklist Information Model SOP クラスの SCU、または SCP として動作しま

す。外部システムへ C-FIND-RQ を発行して Worklist の検索を行うことができます。また、外部

システムから C-FIND-RQ を受け付け、Worklist の検索結果を返すことができます。 
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 実世界活動の順序 2.1.3.

該当する記述はありません。 
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 AE 仕様 2.2.

 L-Share Router Verification AE 仕様 2.2.1.

 SOP クラス 2.2.1.1.

L-Share Router Verification AE は以下の SOP クラスに対して標準的な適合性を提供します。 

 

表 2.2.1.2.1.1 L-Share Router Verification AE SOP クラス適合性 

SOP Class Name SOP Class UID SCU SCP 

Verification SOP Class 1.2.840.10008.1.1 Yes Yes 

 

 アソシエーション確立方針 2.2.1.2.

 一般 2.2.1.2.1.

L-Share Router Verification AE のアプリケーションコンテキスト名は以下の通りです。 

 

表 2.2.1.2.1.1  L-Share Router Verification AE のアプリケーションコンテキスト名 

Application Context Name 1.2.840.10008.3.1.1.1 

 

 アソシエーション数 2.2.1.2.2.

L-Share Router Verification AE は 1 回に 1つのアソシエーションを開始します。 

表 2.2.1.2.2.1  L-Share Router Verification AE のアソシエーション開始数 

Maximum number of simultaneous Associations 1 

 

 非同期性 2.2.1.2.3.

L-Share Router Verification AE は非同期通信をサポートしていません。 

 

表 2.2.1.2.3.1  L-Share Router Verification AE の SCU としての非同期性 

Maximum number of outstanding asynchronous transactions 1 

 

 実装識別情報 2.2.1.2.4.

L-Share Router Verification AE に対する実装識別情報は以下の通りです。 

 

表 2.2.1.2.4.1  L-Share Router Verification AE の DICOM 実装クラスとバージョン 

Implementation Class UID 1.2.392.200291.4.1 

Implementation Version Name lsroute V2.00 
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 アソシエーション開始方針 2.2.1.3.

 アクティビティ - 接続確認 2.2.1.3.1.

 アクティビティの順序 2.2.1.3.1.1.

 
図 2.2.1.3.1 接続確認アクティビティの順序 

 

 提案プレゼンテーションコンテキスト 2.2.1.3.1.2.

L-Share Router Verification AE は下表のプレゼンテーションコンテキストを提案します。 

 

表 2.2.1.3.1.1  L-Share Router Verification AE 提案プレゼンテーションコンテキスト 

Presentation Context Table 

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext. 

Neg. Name UID Name List UID List 

Verification 1.2.840.10008.1.1 Implicit 

VR Little 

Endian 

1.2.840.10008.1.2 SCU None 

 

L-Share Router 

Verification AE 

Remote 

Verification SCP 

1.Open Association 

2.C-ECHO-RQ 

3.C-ECHO-RSP 

4.Close Association 
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 アクティビティ - 接続確認応答 2.2.1.3.2.

 アクティビティの順序 2.2.1.3.2.1.

 
図 2.2.1.3.2 接続確認応答アクティビティの順序 

 

 受諾プレゼンテーションコンテキスト 2.2.1.3.2.2.

L-Share Router Verification AE は下表のプレゼンテーションコンテキストを受諾します。 

 

表 2.2.1.3.2.1  L-Share Router Verification AE 受諾プレゼンテーションコンテキスト 

Presentation Context Table 

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext. 

Neg. Name UID Name List UID List 

Verification 1.2.840.10008.1.1 Implicit 

VR Little 

Endian 

1.2.840.10008.1.2 SCP None 

Explicit 

VR Little 

Endian 

1.2.840.10008.1.2.

1 

SCP None 

 

L-Share Router 

Verification AE 

Remote 

Verification SCU 

1.Open Association 

2.C-ECHO-RQ 

3.C-ECHO-RSP 

4.Close Association 
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 L-Share Router Storage SCP AE 仕様 2.2.2.

 SOP クラス 2.2.2.1.

L-Share Router Storage SCP AE は以下の SOP クラスに対して標準的な適合性を提供します。 

 

表 2.2.1.3.2.1 L-Share Router Storage AE SOP クラス適合性 

SOP Class Name SOP Class UID SCU SCP 

Computed Radiography Image 

Storage 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 No Yes 

Digital X-Ray Image Storage - For 

Presentation 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 No Yes 

CT Image Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 No Yes 

Legacy Converted Enhanced CT 

Image Storage  
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.2 No Yes 

Ultrasound Multi-frame Image 

Storage 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 No Yes 

MR Image Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 No Yes 

Enhanced MR Image Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 No Yes 

MR Spectroscopy Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2 No Yes 

Ultrasound Image Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 No Yes 

Secondary Capture Image Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 No Yes 

Nuclear Medicine Image Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 No Yes 

VL Endoscopic Image Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 No Yes 

Ophthalmic Photography 8 Bit 

Image Storage 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1 No Yes 

Ophthalmic Photography 16 Bit 

Image Storage 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2 No Yes 

 

 アソシエーション確立方針 2.2.2.2.

 一般 2.2.2.2.1.

L-Share Router Storage SCP AE のアプリケーションコンテキスト名は以下の通りです。 

 

表 2.2.2.2.1.1  L-Share Router Storage SCP AE のアプリケーションコンテキスト名 

Application Context Name 1.2.840.10008.3.1.1.1 
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 アソシエーション数 2.2.2.2.2.

L-Share Router Storage SCP AE は 1 回に 1つのアソシエーションを開始します。 

 

表 2.2.2.2.2.1  L-Share Router Storage SCP AE のアソシエーション開始数 

Maximum number of simultaneous Associations 1 

 

 非同期性 2.2.2.2.3.

L-Share Router Storage SCP AE は非同期通信をサポートしていません。 

 

表 2.2.2.2.3.1  L-Share Router Storage SCP AE の非同期性 

Maximum number of outstanding asynchronous transactions 1 

 

 実装識別情報 2.2.2.2.4.

L-Share Router Storage SCP AE に対する実装識別情報は以下の通りです。 

 

表 2.2.2.2.4.1  L-Share Router Storage SCP AE の DICOM 実装クラスとバージョン 

Implementation Class UID 1.2.392.200291.4.1 

Implementation Version Name lsroute V2.00 

 

 アソシエーション開始方針 2.2.2.3.

 アクティビティ – 画像受信 2.2.2.3.1.

 アクティビティの順序 2.2.2.3.1.1.

 

図 2.2.2.3.1 画像受信アクティビティの順序 

 

L-Share Router 

Storage SCP AE 

Storage SCU 

1.Open Association 

2.C-STORE Request (Image) 

3.C-STORE Response : Status=Success 

4.Close Association 
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 受諾プレゼンテーションコンテキスト 2.2.2.3.1.2.

L-Share Router Storage SCP AE は下表のプレゼンテーションコンテキストを受諾します。 

 

表 2.2.2.3.1.1  L-Share Router Storage SCP AE 受諾プレゼンテーションコンテキスト 

Presentation Context Table 

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext. 

Neg. Name UID Name List UID List 

Computed 

Radiography 

Image Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCP None 

Explicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2.1 

JPEG Baseline 

(Process1 ) 

1.2.840.10008

.1.2.4.50 

Digital X-Ray 

Image Storage - 

For 

Presentation 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.1.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCP None 

Explicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2.1 

JPEG Baseline 

(Process1 ) 

1.2.840.10008

.1.2.4.50 

CT Image 

Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.2 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCP None 

Explicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2.1 

JPEG Baseline 

(Process1 ) 

1.2.840.10008

.1.2.4.50 

Legacy 

Converted 

Enhanced CT 

Image Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.2.2 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCP None 

Ultrasound 

Multi-frame 

Image Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.3.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCP None 

Explicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2.1 

JPEG Baseline 

(Process1 ) 

1.2.840.10008

.1.2.4.50 

MR Image 

Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.4 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCP None 
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Presentation Context Table 

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext. 

Neg. Name UID Name List UID List 

Explicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2.1 

JPEG Baseline 

(Process1 ) 

1.2.840.10008

.1.2.4.50 

Ultrasound 

Image Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.6.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCP None 

Explicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2.1 

JPEG Baseline 

(Process1 ) 

1.2.840.10008

.1.2.4.50 

Secondary 

Capture Image 

Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.7 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCP None 

Explicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2.1 

JPEG Baseline 

(Process1 ) 

1.2.840.10008

.1.2.4.50 

Nuclear 

Medicine Image 

Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.20 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCP None 

Explicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2.1 

JPEG Baseline 

(Process1 ) 

1.2.840.10008

.1.2.4.50 

VL Endoscopic 

Image Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.77.1.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCP None 

Explicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2.1 

JPEG Baseline 

(Process1 ) 

1.2.840.10008

.1.2.4.50 

Ophthalmic 

Photography 8 

Bit Image 

Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.77.1.5.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCP None 

Explicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2.1 

JPEG Baseline 

(Process1 ) 

1.2.840.10008

.1.2.4.50 
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Presentation Context Table 

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext. 

Neg. Name UID Name List UID List 

Ophthalmic 

Photography 16 

Bit Image 

Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.77.1.5.2 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCP None 

Explicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2.1 

JPEG Baseline 

(Process1 ) 

1.2.840.10008

.1.2.4.50 
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 Storage SOP クラスのための SOP 特有適合性 2.2.2.3.1.3.

 処理結果に対するステータスコード 2.2.2.3.1.3.1.

C-STORE-RQ に対する処理の結果を C-STORE-RSP のステータスコードで返します。下表にス

テータスコードと対応する処理の結果を示します。 

 

表 2.2.2.3.1.2 L-Share Router Storage SCP AE C-STORE-RQ 処理結果に対するステータ

スコード 

ステータス 

コード 

ステータス 詳細 

0000 Success DICOM オブジェクトの保存が正常に完了しまし

た。 

A700 Refused メモリ不足のため、アソシエーションを A-ABORT

で中断します。 

A701 Refused ディスクの空き容量が不足しているため、アソシ

エーションを A-ABORT で中断します。 

A702 Refused メディアの空き容量が不足しているため、アソシ

エーションを A-ABORT で中断します。 

A900 Error データセットの値が不正であるため、アソシエー

ションを A-ABORT で中断します。 

B000 Warning DICOM オブジェクトの保存は完了しましたが、変

換できないエレメントが存在しました。 

Cxxx Error DICOM オブジェクトの保存に失敗したため、アソ

シエーションを A-ABORT で中断しました。 

詳細はログファイルに出力されます。 

 

 通信異常に対する振る舞い 2.2.2.3.1.3.2.

通信異常時の L-Share Router Storage SCP AE の振る舞いを以下の表に示します。 

 

表 2.2.2.3.1.3 L-Share Router Storage SCP AE 通信異常の振る舞い 

通信異常内容 詳細 

タイムアウト アソシエーションを A-ABORT で中断しま

す。操作は失敗として表示されます。詳細

はログファイルに出力されます。 

アソシエーションが切断されたとき 操作は失敗として表示されます。詳細はロ

グファイルに出力されます。 
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 L-Share Router Storage SCU AE 仕様 2.2.3.

 SOP クラス 2.2.3.1.

L-Share Router Storage SCU AE は以下の SOP クラスに対して標準的な適合性を提供します。 

 

表 2.2.2.3.1.1 L-Share Router Storage SCU AE SOP クラス適合性 

SOP Class Name SOP Class UID SCU SCP 

Computed Radiography Image 

Storage 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 Yes No 

Digital X-Ray Image Storage - For 

Presentation 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 Yes No 

CT Image Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 Yes No 

Legacy Converted Enhanced CT 

Image Storage  
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.2 Yes No 

Ultrasound Multi-frame Image 

Storage 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 Yes No 

MR Image Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 Yes No 

Enhanced MR Image Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 Yes No 

MR Spectroscopy Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2 Yes No 

Ultrasound Image Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 Yes No 

Secondary Capture Image Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 Yes No 

Nuclear Medicine Image Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 Yes No 

VL Endoscopic Image Storage  1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 Yes No 

Ophthalmic Photography 8 Bit 

Image Storage 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1 Yes No 

Ophthalmic Photography 16 Bit 

Image Storage 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2 Yes No 
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 アソシエーション確立方針 2.2.3.1.

 一般 2.2.3.1.1.

L-Share Router Storage SCU AE のアプリケーションコンテキスト名は以下の通りです。 

 

表 2.2.3.1.1.1  L-Share Router Storage SCU AE のアプリケーションコンテキスト名 

Application Context Name 1.2.840.10008.3.1.1.1 

 

 アソシエーション数 2.2.3.1.2.

L-Share Router Storage SCU AE は 1 回に 1つのアソシエーションを開始します。 

 

表 2.2.3.1.2.1  L-Share Router Storage SCU AE のアソシエーション開始数 

Maximum number of simultaneous Associations 1 

 

 非同期性 2.2.3.1.3.

L-Share Router Storage SCU AE は非同期通信をサポートしていません。 

 

表 2.2.3.1.3.1  L-Share Router Storage SCU AE の非同期性 

Maximum number of outstanding asynchronous transactions 1 

 

 実装識別情報 2.2.3.1.4.

L-Share Router Storage SCU AE に対する実装識別情報は以下の通りです。 

 

表 2.2.3.1.4.1  L-Share Router Storage SCU AE の DICOM 実装クラスとバージョン 

Implementation Class UID 1.2.392.200291.4.1 

Implementation Version Name lsroute V2.00 
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 アソシエーション開始方針 2.2.3.2.

 アクティビティ – 画像送信 2.2.3.2.1.

 アクティビティの順序 2.2.3.2.1.1.

 

図 2.2.3.2.2 画像送信アクティビティの順序 

 

L-Share Router 

Storage SCU AE 

Storage SCP 

1.Open Association 

2.C-STORE-RQ(Image) 

3.C-STORE-RSP: Status=Success 

4.Close Association 
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 提案プレゼンテーションコンテキスト 2.2.3.2.1.2.

L-Share Router Storage SCU AE は下表のプレゼンテーションコンテキストを提案します。 

 

表 2.2.3.2.1.1  L-Share Router Storage SCU AE 提案プレゼンテーションコンテキスト 

Presentation Context Table 

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext. 

Neg. Name UID Name List UID List 

Computed 

Radiography 

Image Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCU None 

Digital X-Ray 

Image Storage - 

For 

Presentation 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.1.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCU None 

CT Image 

Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.2 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCU None 

Legacy 

Converted 

Enhanced CT 

Image Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.2.2 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCU None 

Ultrasound 

Multi-frame 

Image Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.3.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCU None 

MR Image 

Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.4 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCU None 

Ultrasound 

Image Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.6.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCU None 

Secondary 

Capture Image 

Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.7 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCU None 

Nuclear 

Medicine Image 

Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.20 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCU None 

VL Endoscopic 

Image Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.77.1.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCU None 
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Presentation Context Table 

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext. 

Neg. Name UID Name List UID List 

Ophthalmic 

Photography 8 

Bit Image 

Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.77.1.5.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCU None 

Ophthalmic 

Photography 16 

Bit Image 

Storage 

1.2.840.10008.5.

1.4.1.1.77.1.5.2 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008

.1.2 

SCU None 
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 Storage SOP クラスのための SOP 特有適合性 2.2.3.2.1.1.

 ステータスコードに対する振る舞い 2.2.3.2.1.1.1.

C-STORE-RSP で受け取ったステータスコードに対する L-Share Router Storage SCU AE の

振る舞いを下表に示します。 

 

表 2.2.3.2.1.2 L-Share Router Storage SCU AE C-STORE-RSP ステータスコードに対す

る振る舞い 

ステータス 

コード 

ステータス 詳細 

0000 Success 操作が正常に完了した状態となります。 

* * 異常終了したため、アソシエーションを A-ABORT

で中断します。詳細はログファイルに出力されま

す。 

 

 通信異常に対する振る舞い 2.2.3.2.1.1.2.

通信異常時の L-Share Router Storage SCU AE の振る舞いを以下の表に示します。 

 

表 2.2.3.2.1.3 L-Share Router Storage SCU AE 通信異常の振る舞い 

通信異常内容 詳細 

タイムアウト アソシエーションを A-ABORT で中断しま

す。操作は失敗として表示されます。詳細

はログファイルに出力されます。 

アソシエーションが切断されたとき 操作は失敗として表示されます。詳細はロ

グファイルに出力されます。 
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 アクティビティ - 画像保存委託送信 2.2.3.2.2.

 アクティビティの順序 2.2.3.2.2.1.

 

図 2.2.3.2.4 画像保存委託送信アクティビティの順序 

 

L-Share Router 

Storage SCU AE 

Storage SCP 

1.Open Association 

2.N-ACTION Request 

3.N-ACTION Response : Status=Success 

6.Close Association 

7.Open Association 

 8.N-EVENT-REPORT Request 

 9.N-EVENT-REPORT Response 

 12.Close Association 
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 提案プレゼンテーションコンテキスト 2.2.3.2.2.2.

L-Share Router Storage Commitment AE は下表のプレゼンテーションコンテキストを提案し

ます。 

 

表 2.2.2.3.4.1  L-Share Router Storage Commitment AE 提案プレゼンテーションコンテ

キスト 

Presentation Context Table 

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext. 

Neg. Name UID Name List UID List 

Storage 

Commitment 

Push Model 

1.2.840.10008

.1.20.1.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008.1.2 SCU None 

 

 Storage Commitment SOP クラスのための SOP 特有適合性 2.2.3.2.2.3.

 ステータスコードに対する振る舞い 2.2.3.2.2.3.1.

N-ACTION-RSP/N-EVENT-REPORT-RSP で受け取ったステータスコードに対する L-Share 

Router Storage Commitment AE の振る舞いを下表に示します。 

 

表 2.2.2.3.4.2  L-Share Router Storage Commitment AE 

N-ACTION-RSP/N-EVENT-REPORT-RSP のステータスコードに対する振る舞い 

ステータス 

コード 

ステータス 詳細 

0000 Success 操作が正常に完了した状態となります。 

* * 異常終了したため、アソシエーションを A-ABORT で

中断します。詳細はログファイルに出力されます。 

 

  通信異常に対する振る舞い 2.2.3.2.2.3.2.

通信異常時の L-Share Router Storage Commitment AE の振る舞いを以下の表に示します。 

 

表 2.2.2.3.4.3 L-Share Router Storage Commitment AE 通信異常の振る舞い 

通信異常内容 詳細 

タイムアウト アソシエーションを A-ABORT で中断します。

操作は失敗として表示されます。詳細はログ

ファイルに出力されます。 

アソシエーションが切断されたとき 操作は失敗として表示されます。詳細はログ

ファイルに出力されます。 
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 L-Share Router Q/R AE 仕様 2.2.4.

 SOP クラス適合性 2.2.4.1.

L-Share Router Q/R AE は以下の SOP クラスに対して標準的な適合性を提供します。 

 

表 2.2.3.1.1.1 L-Share Router Q/R AE SOP クラス適合性 

SOP Class Name SOP Class UID SCU SCP 

Patient Root Query/Retrieve 

Information Model - FIND 

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1 Yes Yes 

Study Root Query/Retrieve 

Information Model - FIND 

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1 No Yes 

Study Root Query/Retrieve 

Information Model - MOVE 

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2 No Yes 

Patient Root Query/Retrieve 

Information Model - MOVE 

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2 No Yes 

 

 アソシエーション確立方針 2.2.4.2.

 一般 2.2.4.2.1.

L-Share Router Q/R AE のアプリケーションコンテキストは以下の通りです。 

 

表 2.2.4.2.1.1 L-Share Router Q/R AE アプリケーションコンテキスト 

Application Context Name 1.2.840.10008.3.1.1.1 

 

 アソシエーション数 2.2.4.2.2.

L-Share Router Q/R AE は 1 回に 1つのアソシエーションを受諾します。 

 

表 2.2.4.2.2.1 L-Share Router Q/R AE アソシエーション最大数 

Maximum number of simultaneous Associations 1 

 

 非同期性 2.2.4.2.3.

L-Share Router Q/R AE は非同期操作をサポートしません。 

 

表 2.2.4.2.3.1 L-Share Router Q/R AE の非同期性 

Maximum number of outstanding asynchronous transactions 1 
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 実装識別情報 2.2.4.2.4.

L-Share Router Q/R AE の実装識別情報は以下の通りです。 

 

表 2.2.4.2.4.1 L-Share Router Q/R AE 実装識別情報 

Implementation Class UID 1.2.392.200291.4.1 

Implementation Version Name lsroute V2.00 

 

 アソシエーション開始方針 2.2.4.3.

 アクティビティ – 画像検索 2.2.4.3.1.

 アクティビティの順序 2.2.4.3.1.1.

 

 

図 2.2.4.3.1 画像の検索アクティビティの順序 

 

L-Share Router 

Q/R AE 
Q/R SCP 

1.Open Association 

2.C-FIND-RQ 

3.C-FIND-RSP 

(Patient/Study/Series 

/Image Information) 

: Status=Pending 

4.C-FIND-RSP 

: Status=Success 

5.Close Association 
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 提案プレゼンテーションコンテキスト 2.2.4.3.1.2.

L-Share Router Q/R AE は以下のプレゼンテーションコンテキストを提案します。 

 

表 2.2.4.3.1.1 L-Share Router Q/R AE 提案プレゼンテーションコンテキスト 

Presentation Context Table 

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext. 

Neg. Name UID Name List UID List 

Patient Root 

Query/Retrieve 

Information 

Model - FIND 

1.2.840.10008.

5.1.4.1.2.1.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008.1

.2 

SCU None 

 

 Query/Retrieve Information Model - FIND の SOP 特有適合性 2.2.4.3.1.3.

 Patient Root 検索可能属性 2.2.4.3.1.3.1.

Patient Root Query/Retrieve Information Model – FIND で検索条件として指定可能な検

索属性を下表に示します。 

 

表 2.2.4.3.1.2 Patient Root Query/Retrieve Information Model - FIND 検索属性 

Query/Retrieve Level Attribute Name Tag VR 照合タイプ 

PATIENT Specific Character 

Set 

(0008,0005) CS - 

Patient’s Name (0010,0010) PN - 

Patient ID (0010,0020) LO - 

Patient’s Birth Date (0010,0030) DA - 

Patient’s Sex (0010,0040) CS - 

照合タイプ： 

「S」：単一値照合 

「L」：UID リスト照合 

「*」：ワイルドカード照合 

「U」：ユニバーサル照合 

「R」：範囲照合 

「NONE」：サポートしない 

「UNIQUE」：クエリレベル内でユニークなキー 

「M」：必須項目 
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 ステータスコードに対する振る舞い 2.2.4.3.1.3.2.

C-FIND-RSP(Query/Retrieve Information Model – FIND)で受け取ったステータスコード

に対する L-Share Router Q/R AE の振る舞いを下表に示します。 

 

表 2.2.4.3.1.3 L-Share Router Q/R AE C-FIND-RSP(Query/Retrieve Information Model 

- FIND) ステータスコードに対する振る舞い 

ステータス 

コード 

ステータス 詳細 

0000 Success 操作が正常に完了した状態となります。 

FF00 Pending ペンディング(正常)のため、その後の応答を待ちま

す。 

FF01 Pending ペンディング(非対応キーを含んでいる)のため、そ

の後の応答を待ちます。 

* * 異常終了したため、アソシエーションを A-ABORT

で中断します。詳細はログファイルに出力されま

す。 

 

 通信異常に対する振る舞い 2.2.4.3.1.3.3.

通信異常時の L-Share Router Q/R AE の振る舞いを下表に示します。 

 

表 2.2.4.3.1.4 L-Share Router Q/R AE 通信異常時の振る舞い 

通信異常内容 詳細 

タイムアウト アソシエーションを A-ABORT で中断しま

す。操作は失敗として表示されます。詳

細はログファイルに出力されます。 

アソシエーションが切断されたとき 操作は失敗として表示されます。詳細は

ログファイルに出力されます。 
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 アクティビティ – 画像検索応答と画像送信 2.2.4.3.2.

 アクティビティの順序 2.2.4.3.2.1.

 

図 2.2.4.3.2 画像の検索と取得アクティビティの順序 

 

L-Share Router 

Q/R AE 
Q/R SCU 

1.Open Association 

2.C-FIND-RQ 

3.C-FIND-RSP 

(Patient/Study/Series 

/Image Information) 

: Status=Pending 

4.C-FIND-RSP 

: Status=Success 

5.Close Association 

6.Open Association 

7.C-MOVE-RQ 

(Image Information) 

8.Open Association 

9.C-STORE-RQ (Image) 

10.C-MOVE-RSP 

: Status=Pending 

11.C-STORE-RSP 

: Status=Success 

12.Close Association 

13.C-MOVE-RSP 

: Status=Success 

14.Close Association 

L-Share Router 

Storage SCU AE Storage SCP 



L-Share Router DICOM 適合性宣言書 

35 / 52 

 

 受諾プレゼンテーションコンテキスト 2.2.4.3.2.2.

L-Share Router Q/R AE は以下のプレゼンテーションコンテキストを受諾します。 

 

表 2.2.4.3.2.1 L-Share Router Q/R AE 受諾プレゼンテーションコンテキスト 

Presentation Context Table 

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext. 

Neg. Name UID Name List UID List 

Patient Root 

Query/Retrieve 

Information 

Model - FIND 

1.2.840.10008.

5.1.4.1.2.1.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008.1

.2 

SCP None 

Explicit 

VR Little 

Endian 

1.2.840.10008.1

.2.1 

SCP None 

Study Root 

Query/Retrieve 

Information 

Model - FIND 

1.2.840.10008.

5.1.4.1.2.2.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008.1

.2 

SCP None 

Explicit 

VR Little 

Endian 

1.2.840.10008.1

.2.1 

SCP None 

Study Root 

Query/Retrieve 

Information 

Model - MOVE 

1.2.840.10008.

5.1.4.1.2.2.2 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008.1

.2 

SCP None 

Explicit 

VR Little 

Endian 

1.2.840.10008.1

.2.1 

SCP None 

Patient Root 

Query/Retrieve 

Information 

Model - MOVE 

1.2.840.10008.

5.1.4.1.2.1.2 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008.1

.2 

SCP None 

Explicit 

VR Little 

Endian 

1.2.840.10008.1

.2.1 

SCP None 
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 Query/Retrieve Information Model - FIND の SOP 特有適合性 2.2.4.3.2.3.

 Study Root 受諾可能検索条件 2.2.4.3.2.3.1.

Study Root Query/Retrieve Information Model - FIND の SCU から検索条件として指定可

能な検索属性を下表に示します。 

 

表 2.2.4.3.2.2 Study Root Query/Retrieve Information Model - FIND 検索属性 

Query/Retrieve 

Level 

Attribute Name Tag VR 照合タイプ 

STUDY Specific Character 

Set 

(0008,0005) CS S,U  

Study Date (0008,0020) DA S,U,R 

Study Time (0008,0030) TM S,U,R 

Accession Number (0008,0050) SH S,*,U 

Modalities in Study (0008,0061) CS S,*,U 

Patient’s Name (0010,0010) PN S,*,U 

Patient ID (0010,0020) LO S,*,U 

Patient’s Birth Date (0010,0030) DA S,U,R 

Patient’s Sex (0010,0040) CS S,*,U 

Study Instance UID (0020,000d) UI S,*,U 

Series Instance UID (0020,000e) UI S,*,U 

Study ID (0020,0010) SH S,*,U 

Series Number (0020,0011) IS S,U 

SERIES Specific Character 

Set 

(0008,0005) CS S,U 

Study Date (0008,0020) DA S,U,R 

Series Date (0008,0021) DA S,U,R 

Study Time (0008,0030) TM S,U,R 

Series Time (0008,0031) TM S,U,R 

Accession Number (0008,0050) SH S,*,U 

Modality (0008,0060) CS S,*,U 

Modalities in Study (0008,0061) CS S,*,U 

Patient’s Name (0010,0010) PN S,*,U 

Patient ID (0010,0020) LO S,*,U 

Patient’s Birth Date (0010,0030) DA S,U,R 

Patient’s Sex (0010,0040) CS S,*,U 

Study Instance UID (0020,000d) UI S,*,U 

Series Instance UID (0020,000e) UI S,*,U 
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Query/Retrieve 

Level 

Attribute Name Tag VR 照合タイプ 

Study ID (0020,0010) SH S,*,U  

Series Number (0020,0011) IS S,U  

IMAGE Specific Character 

Set 

(0008,0005) CS S,U 

SOP Instance UID (0008,0018) UI S,U 

Study Date (0008,0020) DA S,U,R 

Series Date (0008,0021) DA S,U,R 

Content Date (0008,0023) DA S,U,R 

Study Time (0008,0030) TM S,U,R 

Series Time (0008,0031) TM S,U,R 

Content Time (0008,0033) TM S,U,R 

Accession Number (0008,0050) SH S,*,U 

Modality (0008,0060) CS S,*,U 

Modalities in Study (0008,0061) CS S,*,U 

Patient’s Name (0010,0010) PN S,*,U 

Patient ID (0010,0020) LO S,*,U 

Patient’s Birth Date (0010,0030) DA S,U,R 

Patient’s Sex (0010,0040) CS S,*,U 

Study Instance UID (0020,000d) UI S,*,U 

Series Instance UID (0020,000e) UI S,*,U 

Study ID (0020,0010) SH S,*,U 

Series Number (0020,0011) IS S,U 

Instance Number (0020,0013) IS S,U 

照合タイプ： 

「S」：単一値照合 

「L」：UID リスト照合 

「*」：ワイルドカード照合 

「U」：ユニバーサル照合 

「R」：範囲照合 

「NONE」：サポートしない 

「UNIQUE」：クエリレベル内でユニークなキー 

「M」：必須項目 
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 Patient Root 受諾可能検索条件 2.2.4.3.2.3.2.

Patient Root Query/Retrieve Information Model – FIND の SCU から指定可能な検索属性

を下表に示します。 

 

表 2.2.4.3.2.3 Patient Root Query/Retrieve Information Model - FIND 検索属性 

Query/Retrieve  Attribute Name Tag VR 照合タイプ 

PATIENT Specific Character 

Set 

(0008,0005) CS S,U 

Patient’s Name (0010,0010) PN S,*,U 

Patient ID (0010,0020) LO S,*,U 

Patient’s Birth Date (0010,0030) DA S,U,R  

Patient’s Sex (0010,0040) CS S,*,U 

STUDY Specific Character 

Set 

(0008,0005) CS S,U  

Study Date (0008,0020) DA S,U,R 

Study Time (0008,0030) TM S,U,R 

Accession Number (0008,0050) SH S,*,U 

Patient’s Name (0010,0010) PN S,*,U 

Patient ID (0010,0020) LO S,*,U 

Patient’s Birth Date (0010,0030) DA S,U,R  

Patient’s Sex (0010,0040) CS S,*,U 

Study Instance UID (0020,000d) UI S,*,U 

Series Instance UID (0020,000e) UI S,*,U 

Study ID (0020,0010) SH S,*,U 

Series Number (0020,0011) IS S,U 

SERIES Specific Character 

Set 

(0008,0005) CS S,U 

Study Date (0008,0020) DA S,U,R 

Series Date (0008,0021) DA S,U,R  

Study Time (0008,0030) TM S,U,R 

Series Time (0008,0031) TM S,U,R 

Accession Number (0008,0050) SH S,*,U 

Modality (0008,0060) CS S,*,U 

Patient’s Name (0010,0010) PN S,*,U 

Patient ID (0010,0020) LO S,*,U 

Patient’s Birth Date (0010,0030) DA S,U,R  

Patient’s Sex (0010,0040) CS S,*,U  
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Query/Retrieve  Attribute Name Tag VR 照合タイプ 

Study Instance UID (0020,000d) UI S,U 

Series Instance UID (0020,000e) UI S,U,UNIQUE 

Study ID (0020,0010) SH S,*,U  

Series Number (0020,0011) IS S,U  

IMAGE Specific Character 

Set 

(0008,0005) CS S,U 

SOP Instance UID (0008,0018) UI S,U 

Study Date (0008,0020) DA S,U,R 

Series Date (0008,0021) DA S,U,R 

Content Date (0008,0023) DA S,U,R 

Study Time (0008,0030) TM S,U,R 

Series Time (0008,0031) TM S,U,R 

Content Time (0008,0033) TM S,U,R 

Accession Number (0008,0050) SH S,*,U 

Modality (0008,0060) CS S,*,U 

Patient’s Name (0010,0010) PN S,*,U 

Patient ID (0010,0020) LO S,*,U 

Patient’s Birth Date (0010,0030) DA S,U,R 

Patient’s Sex (0010,0040) CS S,*,U 

Study Instance UID (0020,000d) UI S,U 

Series Instance UID (0020,000e) UI S,U 

Study ID (0020,0010) SH S,*,U 

Series Number (0020,0011) IS S,U 

Instance Number (0020,0013) IS S,U 

照合タイプ： 

「S」：単一値照合 

「L」：UID リスト照合 

「*」：ワイルドカード照合 

「U」：ユニバーサル照合 

「R」：範囲照合 

「NONE」：サポートしない 

「UNIQUE」：クエリレベル内でユニークなキー 

「M」：必須項目 
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 処理結果に対するステータスコード 2.2.4.3.2.3.3.

C-FIND-RQ に対する処理の結果を C-FIND-RSP のステータスコードで返します。下表にステ

ータスコードと対応する処理の結果を示します。 

 

表 2.2.4.3.2.4 L-Share Router Q/R AE C-FIND-RQ(Query/Retrieve Information Model 

- FIND) 処理結果に対するステータスコード 

ステータス 

コード 

ステータス 詳細 

0000 Success 検索が正常に完了しました。 

FF00 Pending 検索応答中(正常)のためペンディングしました。 

FF01 Pending 検索応答中(非対応キーを含んでいる)のため、ペン

ディングしました。 

A700 Refused 検索に失敗しました。 

A900 Failed 検索キーの項目に不正があったため、検索に失敗し

ました。 

FE00 Canceled キャンセル応答が返ってきたため、アソシエーショ

ンを A-ABORT で中断します。 

Cxxx Failed 検索処理に異常が発生したため、アソシエーション

を A-ABORT で中断します。詳細はログファイルに出

力されます。 

 

 通信異常に対する振る舞い 2.2.4.3.2.3.4.

通信異常時の L-Share Router Q/R AE の振る舞いを下表に示します。 

 

表 2.2.4.3.2.5 L-Share Router Q/R AE 通信異常時の振る舞い 

通信異常内容 詳細 

タイムアウト アソシエーションを A-ABORT で中断しま

す。操作は失敗として表示されます。詳

細はログファイルに出力されます。 

アソシエーションが切断されたとき 操作は失敗として表示されます。詳細は

ログファイルに出力されます。 
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 Query/Retrieve Information Model - MOVE の SOP 特有適合性 2.2.4.3.2.4.

 処理結果に対するステータスコード 2.2.4.3.2.4.1.

C-MOVE-RQ に対する処理の結果を C-MOVE-RSP のステータスコードで返します。下表にステ

ータスコードと対応する処理の結果を示します。 

 

表 2.2.4.3.2.6 L-Share Router Q/R AE C-MOVE-RQ(Query/Retrieve Information Model - 

MOVE)処理結果に対するステータスコード 

ステータス 

コード 

ステータス 詳細 

0000 Success 副操作は正常に完了しました。 

FF00 Pending 副操作が継続中のため、ペンディングしました。 

FE00 Canceled キャンセル応答が返されたため、アソシエーション

を A-ABORT で中断します。 

B000 Warning 1 つ以上の副操作が失敗、または Warning で終了し

ました。 

A701 Refused 検索に失敗しました。 

A702 Refused 送信に失敗しました。 

A801 Refused 転送先が不明であったため、アソシエーションを

A-ABORT で中断します。 

A900 Failed 検索キーの項目に不正があったため、アソシエーシ

ョンを A-ABORT で中断します。 

Cxxx Failed 副操作に異常が発生したため、アソシエーションを

A-ABORT で中断します。詳細はログファイルに出力

されます。 

 

 通信異常に対する振る舞い 2.2.4.3.2.4.2.

通信異常時の L-Share Router Q/R AE の振る舞いを下表に示します。 

 

表 2.2.4.3.2.7 L-Share Router Q/R AE 通信異常時の振る舞い 

通信異常内容 詳細 

タイムアウト アソシエーションを A-ABORT で中断しま

す。操作は失敗として表示されます。詳

細はログファイルに出力されます。 

アソシエーションが切断されたとき 操作は失敗として表示されます。詳細は

ログファイルに出力されます。 
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 L-Share Router Worklist Management AE 仕様 2.2.5.

 SOP クラス適合性 2.2.5.1.

L-Share Router Q/R AE は以下の SOP クラスに対して標準的な適合性を提供します。 

 

表 2.2.4.3.2.1 L-Share Router Worklist Management AE SOP クラス適合性 

SOP Class Name SOP Class UID SCU SCP 

Modality Worklist Information Model – FIND 1.2.840.10008.5.1.4.31 Yes Yes 

Modality Performed Procedure Step 1.2.840.10008.3.1.2.3.3 Yes Yes 

 

 アソシエーション確立方針 2.2.5.2.

 一般 2.2.5.2.1.

L-Share Router Worklist Management AEのアプリケーションコンテキストは以下の通りです。 

 

表 2.2.5.2.1.1 L-Share Router Worklist Management AE アプリケーションコンテキスト 

Application Context Name 1.2.840.10008.3.1.1.1 

 

 アソシエーション数 2.2.5.2.2.

L-Share Router Worklist Management AE は 1 回に 1つのアソシエーションを受諾します。 

 

表 2.2.5.2.2.1 L-Share Router Worklist Management AE アソシエーション最大数 

Maximum number of simultaneous Associations 1 

 

 非同期性 2.2.5.2.3.

L-Share Router Worklist Management AE は非同期操作をサポートしません。 

 

表 2.2.5.2.3.1 L-Share Router Worklist Management AE の非同期性 

Maximum number of outstanding asynchronous transactions 1 

 

 実装識別情報 2.2.5.2.4.

L-Share Router Worklist Management AE の実装識別情報は以下の通りです。 

 

表 2.2.5.2.4.1 L-Share Router Worklist Management AE 実装識別情報 

Implementation Class UID 1.2.392.200291.4.1 

Implementation Version Name lsroute V2.00 
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 アソシエーション開始方針 2.2.5.3.

 アクティビティ – ワークリスト検索応答 2.2.5.3.1.

 アクティビティの順序 2.2.5.3.1.1.

 

図 2.2.5.3.1 ワークリスト検索応答アクティビティの順序 

 

 受諾プレゼンテーションコンテキスト 2.2.5.3.1.2.

L-Share Router Worklist Management AE は以下のプレゼンテーションコンテキストを受諾

します。 

 

表 2.2.5.3.1.1  L-Share Router Worklist Management AE  

受諾プレゼンテーションコンテキスト 

Presentation Context Table 

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext. 

Neg. Name UID Name List UID List 

Modality 

Worklist 

Information 

Model - FIND 

1.2.840.10008.

5.1.4.1.2.1.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008.1

.2 

SCP None 

Explicit 

VR Little 

Endian 

1.2.840.10008.1

.2.1 

SCP None 

 

L-Share Router 

Worklist 

Management AE 
MWM SCU 

1.Open Association 

2.C-FIND-RQ 

3.C-FIND-RSP : Status=Pending 

4.C-FIND-RSP : Status=Success 

5.Close Association 
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 Modality Worklist Information Model - FIND の SOP 特有適合性 2.2.5.3.1.3.

 受諾可能検索属性 2.2.5.3.1.3.1.

Modality Worklist Information Model - FIND の SCU から指定可能な検索属性を下表に示

します。 

 

表 2.2.5.3.1.2 Modality Worklist Information Model - FIND 検索属性 

Attribute Name Tag VR 照合タイプ 

Specific Character 

Set 

(0008,0005) CS S,U 

Referring Physician’s 

Name 

(0008,0090) PN - 

Patient’s Name (0010,0010) PN S,*,U 

Patient ID (0010,0020) LO S,*,U 

Patients Birth Date (0010,0030) DA S,U,R 

Patient’s Sex (0010,0040) CS S,*,U 

Study Instance UID (0020,000D) UI - 

Requested Procedure 

Description 

(0032,1060) LO - 

Requested Procedure 

Code Sequence 

(0032,1064) SQ - 

Scheduled Procedure 

Step Sequence 

(0040,0100) SQ - 

Modality (0008,0060) CS - 

>Scheduled Station AE 

Title 

(0040,0001) AE S,*,U 

>Scheduled Procedure 

Step Start Date 

(0040,0002) DA S,U,R 

>Scheduled Procedure 

Step Start Time 

(0040,0003) TM S,U,R 

>Scheduled Procedure 

Step End Date 

(0040,0004) DA - 

>Scheduled Procedure 

Step End Time 

(0040,0005) TM - 

>Scheduled Performing 

Physician's Name 

(0040,0006) PN - 

>Scheduled Procedure 

Step Description 

(0040,0007) LO - 
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Attribute Name Tag VR 照合タイプ 

>Scheduled Protocol 

Code Sequence 

(0040,0008) SQ - 

>Scheduled Procedure 

Step ID 

(0040,0009) SH S,*,U 

Requested Procedure 

ID 

(0040,1001) SH - 

照合タイプ： 

「S」：単一値照合 

「L」：UID リスト照合 

「*」：ワイルドカード照合 

「U」：ユニバーサル照合 

「R」：範囲照合 

「NONE」：サポートしない 

「UNIQUE」：クエリレベル内でユニークなキー 

「M」：必須項目 

 

 処理結果に対するステータスコード 2.2.5.3.1.3.2.

C-FIND-RQ(Modality Worklist Information Model - FIND)対する処理の結果を C-FIND-RSP

で返します。下表にステータスコードと対応する処理の結果を示します。 

 

表 2.2.5.3.1.3 L-Share Router Worklist Management AE C-FIND-RQ(Modality Worklist 

Information Model - FIND)処理結果に対するステータスコード 

ステータス 

コード 

ステータス 詳細 

0000 Success 検索が正常に完了しました。 

FF00 Pending 検索応答中(正常)のためペンディングしました。 

FF01 Pending 検索応答中(非対応キーを含んでいる)のため、ペン

ディングしました。 

A700 Refused 検索に失敗しました。 

A900 Failed 検索キーの項目に不正があったため、検索に失敗し

ました。 

FE00 Canceled キャンセル応答が返ってきたため、アソシエーショ

ンを A-ABORT で中断します。 

Cxxx Failed 検索処理に異常が発生したため、アソシエーション

を A-ABORT で中断します。詳細はログファイルに出

力されます。 
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 通信異常に対する振る舞い 2.2.5.3.1.3.3.

通信異常時の L-Share Router Worklist Management AE の振る舞いを下表に示します。 

 

表 2.2.5.3.1.4 L-Share Router Worklist Management AE 通信異常時の振る舞い 

通信異常内容 詳細 

タイムアウト アソシエーションを A-ABORT で中断しま

す。操作は失敗として表示されます。詳

細はログファイルに出力されます。 

アソシエーションが切断されたとき 操作は失敗として表示されます。詳細は

ログファイルに出力されます。 
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 アクティビティ – ワークリスト検索 2.2.5.3.2.

 アクティビティの順序 2.2.5.3.2.1.

 

図 2.2.5.3.1 ワークリスト検索アクティビティの順序 

 

 提案プレゼンテーションコンテキスト 2.2.5.3.2.2.

L-Share Router Worklist Management AE は以下のプレゼンテーションコンテキストを提案

します。 

 

表 2.2.5.3.2.1 L-Share Router Worklist Management AE 提案プレゼンテーションコンテ

キスト 

Presentation Context Table 

Abstract Syntax Transfer Syntax Role Ext. 

Neg. Name UID Name List UID List 

Modality 

Worklist 

Information 

Model - FIND 

1.2.840.10008.

5.1.4.1.2.1.1 

Implicit VR 

Little Endian 

1.2.840.10008.1

.2 

SCU None 

 

L-Share Router 

Worklist 

Management AE 
MWM SCP 

1.Open Association 

2.C-FIND-RQ 

3.C-FIND-RSP : Status=Pending 

4.C-FIND-RSP : Status=Success 

5.Close Association 
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 Modality Worklist Information Model - FIND の SOP 特有適合性 2.2.5.3.2.3.

 送信可能検索属性 2.2.5.3.2.3.1.

Modality Worklist Information Model - FIND の SCP に検索条件として指定可能な検索属

性を下表に示します。 

 

表 2.2.5.3.2.2 Modality Worklist Information Model - FIND 検索属性 

Attribute Name Tag VR 照合タイプ 

Specific Character 

Set 

(0008,0005) CS - 

Referring Physician’s 

Name 

(0008,0090) PN - 

Patient’s Name (0010,0010) PN - 

Patient ID (0010,0020) LO - 

Patients Birth Date (0010,0030) DA - 

 

Patient’s Sex (0010,0040) CS - 

Study Instance UID (0020,000D) UI - 

Requested Procedure 

Description 

(0032,1060) LO - 

Requested Procedure 

Code Sequence 

(0032,1064) SQ - 

Scheduled Procedure 

Step Sequence 

(0040,0100) SQ - 

Modality (0008,0060) CS - 

>Scheduled Station AE 

Title 

(0040,0001) AE - 

>Scheduled Procedure 

Step Start Date 

(0040,0002) DA - 

>Scheduled Procedure 

Step Start Time 

(0040,0003) TM - 

>Scheduled Procedure 

Step End Date 

(0040,0004) DA - 

>Scheduled Procedure 

Step End Time 

(0040,0005) TM - 

>Scheduled Performing 

Physician's Name 

(0040,0006) PN - 
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Attribute Name Tag VR 照合タイプ 

>Scheduled Procedure 

Step Description 

(0040,0007) LO - 

>Scheduled Protocol 

Code Sequence 

(0040,0008) SQ - 

>Scheduled Procedure 

Step ID 

(0040,0009) SH - 

Requested Procedure 

ID 

(0040,1001) SH - 

照合タイプ： 

「S」：単一値照合 

「L」：UID リスト照合 

「*」：ワイルドカード照合 

「U」：ユニバーサル照合 

「R」：範囲照合 

「NONE」：サポートしない 

「UNIQUE」：クエリレベル内でユニークなキー 

「M」：必須項目 
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 ステータスコードに対する振る舞い 2.2.5.3.2.3.2.

C-FIND-RSP(Modality Worklist Information Model – FIND)で受け取ったステータスコー

ドに対する振る舞いを下表に示します。 

 

表 2.2.5.3.2.3 L-Share Router Worklist Management AE C-FIND-RSP(Modality Worklist 

Information Model - FIND)ステータスコードに対する振る舞い 

ステータス 

コード 

ステータス 詳細 

0000 Success 操作が正常に完了した状態となります。 

FF00 Pending ペンディング(正常)のため、その後の応答を待ちま

す。 

FF01 Pending ペンディング(非対応キーを含んでいる)のため、そ

の後の応答を待ちます。 

* * 異常終了したため、アソシエーションを A-ABORT

で中断します。詳細はログファイルに出力されま

す。 

 

 通信異常に対する振る舞い 2.2.5.3.2.3.3.

通信異常時の L-Share Router Worklist Management AE の振る舞いを下表に示します。 

 

表 2.2.5.3.2.4 L-Share Router Worklist Management AE 通信異常時の振る舞い 

通信異常内容 詳細 

タイムアウト アソシエーションを A-ABORT で中断しま

す。操作は失敗として表示されます。詳

細はログファイルに出力されます。 

アソシエーションが切断されたとき 操作は失敗として表示されます。詳細は

ログファイルに出力されます。 
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 ネットワークインターフェース 2.3.

 物理的ネットワークインターフェース 2.3.1.

本装置は TCP/IP スタックをサポートしています。 

 

 IPv4 と IPv6 のサポート 2.3.2.

本装置は IPv4 接続のみをサポートしています。 

 

 設定 2.4.

 AE 設定 2.4.1.

本装置は設定画面で構成された AE名、TCP/IP ポートを使用します。 

 

 パラメータ 2.4.2.

本装置は以下のパラメータの設定が可能です。 

 

- リモート AEの AE タイトル、IPアドレス、ポート番号 

- 送信モード/受信モードのモード選択（※） 

  ※：送信モード選択時は、DICOM 通信/独自通信で受信した DICOM 画像を独自通信で転送可能。

DICOM 通信による画像の転送は不可。 

受信モード選択時は、独自通信で受信したDICOM画像をDICOM通信/独自通信で転送可能。

DICOM 通信による画像の受信は不可。 

 

 文字集合のサポート 3.

DICOMアプリケーションの文字集合はデフォルトレパートリに加え、以下をサポートします。 

- ISO 2022 IR 100(ISO 8859:Latin alphabet No.1) 

- ISO 2022 IR 87(JIS X 0208:Japanese Kanji) 

- ISO 2022 IR 13(JIS X 0201:Japanese Katakana) 

 

 セキュリティ 4.

DICOM セキュリティはサポートしていません。 

 

 補遺 5.

 プライベート要素のデータディクショナリー 5.1.

プライベート要素はサポートしていません。 

 

 規格に対する拡張／特殊化／プライベート SOP クラス 5.2.

特殊化またはプライベート SOP クラスはサポートしていません。 
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 プライベート転送構文 5.3.

プライベート転送構文はサポートしていません。 


